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Uczestnicy postgpowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego

Dotyczy : zamowienia publicznego ,,Dostawa urzadzen medycznych dla Bielskiego Pogotowia
Ratunkowego” ZP/D/2/2016.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe informuje iz zgodnie z prawem przystugujgcym Wykonawcom
na podstawie art.38 ustawy Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U .z 2015 poz. 2164)
Zamawiajgcy w dniu 16.03.2016 r. otrzymatl pytania do SIWZ .

Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajgcy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z funkcjg automatycznego testu po
kazdym wlgczeniu urzadzenia - urzadzenie posiada wskaznik gotowosci do pracy widoczny nawet
przy wylaczonym urzadzeniu?

Odp: Nie

Zamawiajacy wymaga codziennego autotestu urzadzenia bez udziatu uzytkownika i bez koniecznosci
wigczania urzgdzenia — jak w ptk. 5 zal. nr 7 do SIWZ ZP/D/2/2016

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor wyposazony w tyzki defibrylacyjne
wyposazone w przycisk defibrylacji, ladowania, drukowania oraz w wskaznik poprawnego przytozenie
do ciala pacjenta?

Odp: Nie

Zamawiajacy wymaga takze regulacji energii defibrylacji z poziomu tyzek defibrylatora — jak w ptk.
12 zal. nr 7 do SIWZ ZP/D/2/2016

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru czgsto$ci akeji serca
min. od 30 do 300 uderzef/min?

Odp: Nie

Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie umozliwialo zakres pomiaru pracy serca od 20 do 300
uderzen/min — jak w ptk. 18 zat. nr 7 do SIWZ ZP/D/2/2016

Pytanie 4:
Czy Zamawiajacy dopusci nowoczesny defibrylator/monitor posiadajacy pigé poziomow wzmocnienia
sygnatu EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV?

Odp: Tak
Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace 5 pozioméw wzmocnienia w zakresie od 0,25 do 4,0 mV



