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Uczestnicy postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego

Dotyczy : zaméwienia publicznego ,,Dostawa 2 sztuk ambulanséw drogowych typu C dla Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego” ZP/D/4/2016.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe informuje iz zgodnie z prawem przystugujgcym Wykonawcom
na podstawie art.38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U .z 2015 poz. 2164z pdzn. zm.)
Zamawiajgcy w dniu 27.09.2016 1. otrzymal pytania do SIWZ .

Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 Zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy zamiast dokumentu opisanego w projekcie umowy §3 pkt 3.3 Zamawiajacy wyrazi
zgode na dostarczenie Certyfikatu Zgodnodci wystawionego przez niezalezng jednostke notyfikowana
potwierdzajgcego spelnienie wszystkich wymogow najnowszej normy PN-EN 1789 + A2:2015-017?
Odpowiedz: TAK

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans, ktéry poprzez drzwi prawe
zapewnia dostep do min. 2 szt. plecakow /toreb medycznych umieszczonych w przedziale
medycznym (tzw. podwéjny dostep do plecakow/toreb z przedziatu medycznego i z zewnatrz
pojazdu)?

QOdpowiedz: TAK

Pytanie 3. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania ambulans, ktéry posiada na lewej $cianie
bocznej przedziatu medycznego zamontowany panel sterujgcy z monochromatycznym
wyswietlaczem dotykowym (typu touch screen) zapewniajgcym dobrg widoczno$¢ (o wymiarach
60x110 mm — ) wyposazony W nastgpujace funkcje:

> sterowanie o$wietleniem wewnetrznym przedziatu medycznego oraz o$wietleniem zewngtrznym,

> niezalezne sterowanie uktadem ogrzewania dodatkowego przedzialu medycznego

» sterowanie uktadem klimatyzacji i wentylacji przedzialu medycznego,

> sterowanie ogrzewaczem ptyndéw infuzyjnych,

> posiadajacy sygnalizacje graficzna i dzwigkowsa niskiego poziomu naladowania akumulatora

dodatkowego, , ,'

> umozliwiajacy regulacje kontrastu (dziet/noc).

Odpowiedz: TAK :

Pytanie 4. Czy pod pojeciem ,,uchwyt mocowania tabletu w kabinie kierowcy” Zamawiajacy ma
namysli ushuge montazu uchwytu czy system mocujacy tablet, jezeli system mocujacy to w celu
dopasowania odpowiedniego uchwytu prosz¢ o podanie marki i modelu tabletu, ktéry bedzie
montowany w ambulansie.

Odpowiedz: Nalezy zamontowaé dostarczony przez Zamawiajgcego uchwyt RAM-101U-2461 z
podstawa ADK 07 ,na ktérej umieszczony zostanie tablet DURABOOK-R11 AH.
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