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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
»Zakup 20 sztuk stacjonarnych urzadzen do dezynfekcji ambulanséw metoda
zamglawiania wraz z plynem na potrzeby Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.”

Nr sprawy : 5/D/ZP/2020

Bielskie Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postgpowaniu
wplynely nastepujace pytania/wnioski, jednoczesnie udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Prosze o zmiane terminu dostawy na 10 dni od dnia podpisania umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze termin realizacji zaméwienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca moze dostarczy¢ przedmiot zamowienia w terminie wezesniejszym niz to wynika z
dokumentéw zamowienia.

Pytanie 2

Prosze o rozszerzenie kryterium ,,Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomoca tgcza mini
USB — oprogramowanie do zapisu parametrow dezynfekeji” i zapisanie go w brzmieniu
,JKomputerowa archiwizacja danych dezynfekeji za pomocg lacza mini USB lub karty pamieci —
oprogramowanie do zapisu parametréw dezynfekcji”.

Zastosowany przez Panstwa opis faworyzuje tylko jednego producenta urzadzef do zamglawiania na
runku i nie daje szansy polskim producentom wytwarzajacym urzadzania podobne;j klasy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze oferta wykonawcy musi by¢ zgodna z parametrami minimalnymi
okreslonymi w Zataczniku nr 5 do SIWZ. Zgodnie z wiedza Zamawiajgcego na rynku dostepne sg co
najmniej 2 urzadzenia réznych producentéw spetniajgce podane parametry.

Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty w przypadkach okreslonych rozdziale 14 SIWZ m.in. za
zaoferowanie urzadzenia posiadajacego komputerowg archiwizacjg danych dezynfekcji za pomocq tgcza
mini USB — oprogramowanie do zapisu parametréw dezynfekcji (10 pkt).

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie 3

Prosze o zmiane lub wykreslenie z zatacznika nr 5 pkt 1 tabeli (parametry zamglawiacza) zdania
,Urzadzenie przystosowane do instalacji w pojazdach lub miejscach gdzie wymaga tego instalacja”.

Jestesmy producentem urzadzeti do zamglawiania i na zyczenie Zamawiajacego mozemy przystosowac
je do montazu na state, pod warunkiem opisania przedmiotowego systemu montazu. Okreslenie o
przystosowaniu do instalacji nie jest precyzyjne, a oferowane przez nas urzadzenia spetniaja niniejsze
wymaganie. Niemniej jezeli oczekujecie Paristwo konkretnych systeméw montazu prosze o ich opis,
rysunek techniczny lub inne dane umozliwiajace zaoferowac urzadzenie w petni odpowiadajace
Panstwa oczekiwaniom.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamie$ci na stronie http:/www.bip.pogotowie.bielsko.pl/index.php?id_kat=19 nowy
zatacznik nr 5 do SIWZ.

Zgodnie z trescia nowego zatacznika nr 5 do SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Stacjonarne urzgdzenie
do dezynfekcji ambulanséw metodg zamglawiania. Urzqdzenie przystosowane do instalacjiw pojazdach

przy montazu na stafe.

Pytanie 4
Dot. zalacznika nr 5 - pkt. 6 parametrow urzadzenia do zamglawiania.
Prosze o wykreélenie pkt 6 parametréw urzadzenia z uwagi na fakt, iz niniejszy parametr stanowi

kryterium oceny ofert i za jego niespelnienie jest punktowane. W przypadku zachowania tego parametru
za jego niespehienie oferta bedzie podlegata odrzuceniu. Co czyni bezzasadnym ujmowania go jako

kryterium.

W przypadku braku usuniecia przedmiotowego punktu wnoszg o dopuszczenie urzadzenia, ktore
zamiast turbiny bedzie wyposazone w sprezarke o mocy co najmniej 0,7 kW. Zastosowany system jest
rownie wydajny jak turbina i gwarantuje speinianie oczekiwanych parametrow zamglawiania.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze parametr minimalny w tym zakresie zostat okreslony w nastepujacy sposob:
Urzqdzenie z turbing o predkosci min. 20000RPM. Z kolei kryterium oceny ofert brzmi: Urzgdzenie z
turbing o predkosci powyzej 21000RPM. Oznacza to, ze Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty
wylacznie za zaoferowanie urzadzenia z turbing o predkosci przekraczajacej 21000RPM.

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Prosze o dopuszczenie urzadzenia o wymiarach: 390/400/290 mm. Urzadzenie przekracza nieznacznie
oczekiwane przez Panistwa wymiary, co nie wplywa w zaden sposéb na jego funkcjonalnos¢ w
uzytkowaniu w karetkach pogotowia ratunkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie 6

Zalgcznik nr 5 — parametry plynu do zamglawiania.

Prosze o wykreslenie normy opisanej w niniejszym punkcie. Zgodnie z polskim prawem przedmiotowa
norma dla $rodkéw dezynfekujacych metoda zamglawiania to PN-EN 17272:2020-10.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z treScia zatacznika nr 5 dopuscit rozwigzania rownowazne.

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Prosze o dopuszczenie $rodkéw do dezynfekcji w pojemnikach 5 litrowych z odpowiednim
przeliczeniem. Urzadzenia, ktére chcemy Pafistwu zaoferowaé posiadaja wiasny zbiornik na $rodki do
dezynfekeji. Dopuszczenie pojemnikéw 51 pozwoli Panstwu znacznie obnizy¢ koszty dostawy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

DY TOR

Bielskiego P io Ratunkowsgo

mgr Wojgi Waligora



